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Muszaki adatok 



tAirHhatdnk: 

egyenfeszUlts^g^el ; 0,5 O — 1 Mf2 

viltakoz6 fesziihs6g- 
gel: 0.5 Q— 10 Mfi 

50 pF— 1000 pF 

»izal^kos bsszahason* 

Ilt6 m^risnil; — 20-tdl -^20%-ig 

Mirtsi pontossdg: ±3 — 5% 



HMzati csotlakozds: 110/220 V, 50— 60 Hz 

Teljes/tminyfcivitct: kb. 15 W 

Csdvck: 1 db 6 AU 6 

1 db EM 4 
1 db 6X4 - 

Mirtt: 24x18x10 cm 

Sufy: 4.2 kg 



Lairi«.UniverzalisftC-m6r6Md,elcktroncs5veserdsit6ssel 6s indikalissal. Minder) olyan dielekt- 
rometrias, ill konduktometriis anallzisre alkalmas. amely kapacitism6r6sen vagy vczet6k6pess6c> 
m6r6sen alapul. 

A m6robidat altaliban a hildzati viltakozo feszultsdg taplalja. Iehcts6ges azonban ellenillasok 
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egyenfesziilts6gG m6r6se is, A nagy 6r- 
z6kenys6gii indikatorr6sz pontos m6r6$t 
tesz Ieh«t6v6. Mddunkban ill a k6szi>- 
I6kkel nagyon gyors, dsszebasonlltdszi- 
zaldkos m6r6seket is v6geznl. 

Hasznilat. Bekapcsolas eiott 
‘ ellen&rlzziik a halozati fesziilts6gnek 
megfelelo helyes beallitist. Szi>ks6g ese- 
t6n a transzformatoron iev5 feszults6g' 
atkapcsold lemczeit a kivint fcsz0lts6g- 
nek megfeleloen ithelyezziik. 

A k6sziil6k eldlapjat a 294. ibra, 
r6szletes kapcsolasat p^ig a 295. ibra 
mutatja. 

Az el&lap fobb oldalan taliljuk a 
m6ropotenciom6tert, bal oldalcn alul 
a Pi potenciomitert, amely a tg <1% 
m6r6s6re valo, 6s a Pe potencieHn6tert, 



amely az indikator-r6sz 6rz6kenys6g6t 
294. 4bra. EMG ..Oripons” m6r6hid el6lapja szabilyozza. E k6t potenciom6ter for* 
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14. tiblizat 



Az EMG 1432/B tipusu „ORIPONS” mirdhid mfkatr^zjcgyz^ke 



Szin 


Megnevezis 


£rt 6 k 


TCrfa. 

t% 


Uzemi 

feszUlts 6 g. 

V 


Terhelhe- 

tos 6 g, 

W 


c, 


Styroflcx kor>d. 


0.1 pF 


1 


250 




Q 

Ca 

C 4 


Papir kond enziior 

Elektrolltkond. 

Elektrolltkond. 


20 nF 
1000 pF 
1000 pF 


1 20 

1 


200 

12/15 

12/15 




Q 


Papir kondenzito r 


200 nF 


20 


200 




c* 

c, 

c« 


Papirkond«nzitor 

Elektrolltkond. 

Elektrolltkond. 


20 nF 
8 pF 
e pF 


20 


400 

450/500 

450/500 






Huzalpot.-mdter 


10 kO 


10 


3 


P, 


Huzalpot.-m^er 


200 ft 


10 




1 


h 


Huzalpot.-m^er 


100 n 


10 




1 


P4 


Huzalpot.-m^ter 


100 kft 


2 




8 


P* 


Huzalpot.-m^er 


so Q 


10 




1 


«. 


R4tegpot.-m^er 

Huzalellenillit 


1 Mil 
1 Q 


20 

1 




0.3 




Huzalellenillis 


100 Q 


1 




0.25 


«3 


R^egellenillis 


100 fl 


1 




0.5 


R« 


Ritegellenillis 


1 kfl 


1 




0.5 




R 6 tegellenUlis 


10 kil 


1 




0,5 


ft. 


R4tegellenillis 


100 kn 


1 




0.5 


ftz 


Rdtegellenillis 


1 MQ 


1 




0.5 


ft. 


Ritegellenillis 


910 n 


5 




0.5 


ft. 


Huzalellenillit 


180 fl 


5 




1 


ftio 


Huzalellenillis 


60 fl 


1 




0.25 


ftu 


Huzalellenillis 


180 fl 


5 




0.25 


ftlt 


Huzalellenallis 


100 fl 


10 




1 


ftl* 


Huzaldlenillis 


47 fl 


10 




0.5 


ftu 


Huzalellenill^ 


3.3 kfl 


10 




1 


ftlb 


Huzalellenillis 


220 kfl 


10 




0.5 


ft.. 


R^tegellenillis 


220 fl 


10 




0,5 


ft .7 


R^tegellenillis 


510 kfl 


10 




1 


ftl. 


R^egellenilUs 


2 Mfl 


5 




0.5 


ft|. 


R^egellenillas 


1 Mfl 


10 




0.5 


ft») 


R^egellenillis 


1 Mfl 


10 




0,5 


ft.. 

s. 

S* 

V, 

V, 

V, 

la 

1 b 

1 c 

Id 

5 

44 


R^gellenillis 

Kapcsol 6 

Kapcsold 

Hilozati transzfor- 
mator 

Elektronc .6 6 AU 6 
Elektronctd EM 4 
Elektroncsd 6X4 
Csat lakoz 6 h Uve ly 
(piroi) 

Csatlakozbhuvely 

{fekcte) 

Csatlakozdhiively 

(piro*) 

Csatlakozbhuvely 

<fbld«l 6 s) 

Vibritor 

Fesziilts 6 gatkapcsol 6 


22 kfl 

« 

1 


10 

1 

1 




1 
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jE5i6£ombj?i kP7QT? la laljuk a* e^yenifesscijJtsiBtl el I en aHasm ^ n&sn* I has7nalt szag£at'6 A Itaptsolo- 
gomb|at, felette az S^I rm^rfahatar-kapcsolot, ei uiobtl felett pedigazSi iYi[PveleckBp«ol6t. Ai elfliap 
bal szjgF^n vanrak az f(r, ffi, Ir csatlakazDhijvelyek, A mEn^sek ponto^S^B ni^gkoVB^teli B k^^ul^k 
faldeli^at, azerne s.zalgira f foldelokapQC&nil. 

A na^ys^rendC ellen^l^qkat 4s a 100 pF nagy^^rendij kapacitasokat fettstlerirl a rriero- 
kapc&oknal kcz^etleirijl m^rjuk, hozzavezeto hcizalek 

^CUKli/ktC>n^iStniCE tjtrd^dsclJc 4s veaieiakbpess^i analitikai, fizikD-k^miaL viz^g^atok saran^ 

ha bglsQ etalcmnaf (vagyis a k^szijl^k mer^shataran |>elijl) rneriink. a vezetak4pessegt cellai azfb, 1c.. 
kafK^akrakbtjuk azSl rnuvelenkapcsDlot „A" ^llasba hozziik. Kiiils? etalor Fjaszn alata kor a muvelet-^ 
kapcsal6t fardltsLik „£XT''' alluba. A kLifsaeUlont kbssijk az la, tb kapcsakra, a merend£ cellai p«djg 
ax Tb, Ickapc&akra. A bjdata 9^ pQtencEDm^terrel egyenlit|uk kJ,A vizsgalt ellenallas ^rt^k^t megkap- 
juk. ha a m^rDpoten-d ampler skalijan leolvasott szammal a kilJsb vagy belso atalon 4rt4k4t megszo- 
mzXLJk, Balsa eialon basxnilata esaten a balsa etalan 4rteka kdzvetJanijr a savhatarkapizsalo allasibal 
olva3baft6 le. K4miaj konduktarnet ria^ tiiralasoknal a vizsgalat c4lj^ak rnegf'^ielQeri valasszjk mag az 
eialcn-e1ieria1l^ nagy5agal;(a men4shatirE). delszerOen alkalmazfiatunk egy tfgyaraJyan vezatok4pei- 

ed^nyt, (II bengerpohiarat. hasarlo asszet^el^ oldattal megta-ltva. KandLfk(ometri4s tithalasok- 
riil elegendo. a m^rdpoienctQniatar egye^ all^lt leolvasni. 

A mer^sbiztQniig 4rdek4ben, kuibridsen kis^hmos e[lenallasm^r4ssk eset4n ^sav — bazis titr^^ 
sak), Bjxnlatos az uiammod- as savitkapcsalot hasznilat alott nebinysziar korLilfargatni. 

Dj'elektrd^^tnds k^FTtlar crficrJzisakhaz az Sl milvelatkapcsolDt kiC" ill4sba hozz(ik^ a szilard vjzs- 
gakti anyaggal, ill falyad4kkal tdltdti kandenzatanakai padig az Icr. fb kapcsokra kdtjilkL A hidaC 
a 4s patanciDFn4terral egyEnlitjuk kb A k4t paterdDm4terral kLilDn-kiilDn illitsuk. be a mJnh 
iriumat. A Fi potencionn ite rre| a Eg art^kbt m4rjuk. 3 9^ pDtETiclom4ter skala]4n — hasonloan a 
vezecpkapess^j m4r^sakhez — a k^pacitas eneket Divashatjuk Te. 

Osszehfisofiljtid szfZfii^kOE {incjlpxJsckhcz az S] mdveletkapcsDlot m%” alluba fcnditjuk. Az bSSze- 
basanljtandp ellenallascalfakai., jIL kaEidenzaZDrEdBryekac az 1c7, fb^ IUl Tbh kapCSokra k6tjuk,. 
s a szazalekos altcr4st a potendam4ter skalajan pkassuk le^ m4gpedig kbz4pi1l^tpl job bra 
vizsgalt anyag baira e1t4n4s4t az arya^minta-etalonboZ k4pest (r£tzlecesebben a 

,,PhiloscDp"-r4l). 

A k4szlil4k bekapcsolasa Utdn 5 perCCel 4n el altaZ iliand6 beh& hdmerMkIeCet, armelyre a imcg- 
adott m^r4sj p»ntGS5^ok ^rv^nyesek^ 

A beren.dez4s a hitlapcn Iev6 csavar kiold^ Utin dob&iab^l klemelheta. 

A kisziilek rendellehes rfiiikOdise efec4n. — amerthylben minder alkatrasne hibatlart — aabvek 
4rirrkei6csapjaLt tislloEassuk meg* a rokozaikapcs&16 4rirtkexo rpg(iit faszftstik kisse e natal jesebh re, 
es t&volittuk el az esetleg odakeruli tiizE^calansagPkjkt. 

Ha a fn6r6potenclO(fi4ter mutac^ja elmoiduli, az alabbiak szerint bitelesltsuk: allksuk a k^szula- 
ket %'mi risre, fa kapCJOljdnk ra 2 db 0,5%-ftn beltil egyenib ert4k0 (siazas Ohm-ragys^rendti) ellen- 
illfat. A. m^rdpOtendCfTfifaer leglts^ivel egyenlltsCik kl ahidat.. A in4r6bid kiiEgyerlltett Sllapotiban 
a (nutatQi Ogy helyezzuk Fel, hogy ax „0%'' |elx4sen alljon. 

A kisz»jf4k alkatrfezfiinek jegyx4ke a 14. tabliratbari talalhatb. 




